Navod k pouziti
Galvanicka zehlicka se senzorem pro typ pleti

Dékujeme Vam, ze jste si zakoupili nas produkt. Produkt, ktery jste si zakoupili, byl
prisné testovan, aby byl plné ve shodé s technickymi standardy. Poté co si pozorné
prectete tento manual, mizete jej bez obav pouzivat



[ Bezpecnostni opatreni

Prosim, fadné si proctéte bezpecnostni opatreni a fid’te se jimi RV
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A Varovani
Tento vyrobek by rozhodné nemél byt pouzivany nasledujicimi osobami a na nasledujici

Casti téla:

Osoby s nemoci srdce, détmi

Akutni nemoc / vysoka teplota — s tim souvisejici nemoc / tuberkul6za
Osoby s bolesti nékterého nervu na tvafri

Osoby s vysokym krevnim tlakem

Téhotné Zeny

Zeny v menstruaci

Na oci a o¢ni vi¢ka, usi, oblast kolem usi

Na zranéna mista

XXX XXXX

A Nebezpeci

Muze zpusobit chybnou operaci. Neuzivejte sou¢asné s jinym IéEebnym elektronickym
vybavenim

1. Neéktery typ elektronického lekarského vybaveni jako elektronicky stimulator a dalsi
2. Zivot udrzujici elektronicke Iékafské vybaveni jako umélé srdce
3. Zabudované elektronické Iékarské vybaveni jako ECG

A Poznamka

X Nepouzivejte tento produkt pro jiny Gcel nez je jeho originalni pouZziti

X Nedovolte détem pouzivat tento produkt

X Tento produkt neni vodé odolny. Pfi pouzivani se musi udrzovat suchy, jinak maze zpUsobit
selhani. Neskladujte ani nepouzivejte v mistnostech s velkou teplotou a vihkosti jako je
napfiklad koupelna

Nehazejte ani neupoustéjte na zem

Nepouzivejte s mokryma rukama, to muze zpusobit elektricky Sok

Oprava / Gprava / demontaz jsou zakazané. To mlze zpUsobit $patnou funkci majici za
nasledek zranéni nebi zkrat

Pokud nastane selhani, zastavte pouzivani a zaneste pfistroj do mista. Kde jste zakoupili
tento produkt.

X XXX

Predstaveni vyrobku

Jedine¢na uvolfiujici technologie ultra-iontdl vytvari docasné elektrické pole mezi povrchem pleti a
hlubokou vrstvou klze. lonizovana pletova voda prostoupi zabrannou vrstvou do hluboké ¢asti klize a
pomuze burikdm absorbovat efektivné pletovou vyzivu.

Ultra-ionty uvolfuji toxiny pro urychleni vymény latek, urychluji rozklad melaninu, zmékcuji kazi,
obnovuiji lesk a pruznost kize



Predstaveni iontové technologie a technologie dalekého infracerveného spektra
@ Zaporné ionty: Zmiriuji a vstfebavaji skvrny na kuzi

Pletovi experti uvadgji, ze skvrny, které zistavaji v k(iZi, jsou v8echny kladné &astice. Cistici pfipravek
obvykle jen vycisti povrch klize, ale je obtizné, aby se dostal hluboce do klize.

Expert na pokozku NY-E037 obsahuje Cistici funkci zapornych iontl. Sonda produkuje silné zaporné
ionty. Opacné elektrické naboje se navzajem absorbuji a diky tomu mohou zaporné ionty zmirnit a
absorbovat vétSinu skvrn a vycistit tak hluboce kozni praduchy.

@ Kladné ionty: dikladné podpofi vyzivovani klze

Vyzivujici pletova kosmetika mize dosahnout jen povrchové vrstvy na kizi, takze hluboké buriky
nemohou pfijimat vyzivu. Vyprodukované kladné ionty pronikaji kuzi a pfinaseji vyzivu hluboko pod
povrch klGze. To muze urychlit reaktivacni cyklus a stimulovat obé&h krve, obnovit pruznost
kolagenovych vlaken pro redukci vrasek a povzbudit kizi.

@ Daleké infracervené spektrum: rozsiii praduchy a hluboce Cisti

Tepelna energie dalekého infracerveného spektra pronika do Skary, podkozniho tuku a vlasec€nicovych
cévek. To je uzite¢né pro zasobovani zakladnich prvku pro elasticitu tkariovych bunék. Zaroveri také
napomaha vybit flek na klzi.

Popis pristroje

lontovy svod

Infracervené svétlo

- «2‘-—— Hlavni jednotka

Zapnuti / Vypnuti

Rezim

Typ kuze LCD displej hlavni jednotky
Indikator zapnuti

Senzorové piny Nabijeci drzak

Inspektor kiize '
Start . ‘= -
LCD displej inspektora kuze

Zapnuti / Vypnuti



Tlacitka hlavni jednotky

Zapnuti / Vypnuti: Zapina a vypina pfistroj

Typ klize: Vybira rezim hodici se ke stavu vasi klize

Rezim: Voli rezim

LCD displej: zobrazuje “Typ kize ” a “Rezim” (modré podsviceni displeje se vypne po 30
sekundach)

Tlacitka inspektora klize

e Zapnuti / Vypnuti: Zapina a vypina pfistroj
e Start: zapoCne testovaci proces
e LCD: zobrazi vysledky testu. Automaticky se vypne po 50 sekundach

| Pouzivani plet'ového inspektora

1. Zmacknéte tlacitko Zapnuti / Vypnuti na inspektoru kGze. Objevi se
indikator stavu baterii.

2. Poté zmacknéte tlacitko START a pfilozte senzorové piny na mérenou
Céast tvare

3. Po pfiblizné 5 sekundach se ozve zvuk pipnuti, na displeji se zobrazi
¢islo typu klze

Poznamka:

X Vpripadé, Ze senzorové piny nejsou radné priloZzeny ke kuZzi, méreni
muZe ukazovat odli$né vysledky na stejné ¢asti kize

X Vpripadé, Ze je méreni provadéno na jiné casti téla, nez je tvar,
vysledek méreni muze vykazovat chybu

X Predeslé pripady indikuji chybné méreni, nemaji vsak za nasledek
rozbiti pristroje a muzete znovu zapocit méreni

Poznamka pro spravné meéreni pfi pouzivani pletového inspektora

Nejdfive umyjte obliej, vyckejte 15 minut a poté provedte méfeni na tvari T ‘
Pred méfenim se ujistéte, ze snimaci plocha je Cista. Pokud neni, utfete ji ¥ o 3
suchym hadfikem (pokud je na povrchu snimaci plochy jina latka, méreni mlze {} 239
vykazovat chybu) y .
Pokud jsou na klzi zbytky make-upu, méreni taktéz nemusi vykazovat spravné . ?-S 8
“,.-a) E

®» Pletovy inspektor reaguje velmi citlivé na vnéjsi prostfedi, uroven vlhkosti je odliSna rano a

vecer. Kvlli tomu se mlze zobrazovat jiny pletovy typ, dokonce i kdyz je méfeni vzato ze
stejné oblasti, zalezi na ro€nim obdobi, teploté, vihkosti, slunecnim svétle a zdravi Clovéka.

hodnoty

Pouzivani hlavni jednotky

1. Zapnéte pfistroj tlacitkem Zapnout / Vypnout. Na displeji se objevi modré podsviceni

2. Zmacknéte tlacitko Typ kaze pro vybér cisténi typu klize, ktera sedi vasim podminkam

3. Zmacknéte tlaCitko Rezim pro vybér rezimu. Jakmile je vybran rezim, zane automaticky
cisténi.



Krok 1: Cisténi (Cleaning) ﬁ
1 -

Aplikujte Cistici krém na tvar nebo krk ) '~‘

2. Vyberte typ kGize a rezim cisténi (Cleaning). Pristroj zac¢ne ] <
produkovat zaporné ionty. Silné zaporné ionty zjemni a '
absorbuji skvrny v pérech a tim vycisti plet

3. Pohybujte pomalu pfistrojem od stfedu az k okraji, od spodu
navrch. Po pouziti jemné o istéte obli€ej horkym ru¢nikem.

®» Osoby se suchou pleti by neméli pouzivat pfistroj po dobu, kdy bude plet jesté sussi
Krok 2: Zavedeni (Introducing)

1. Aplikujte vyzivny krém na tvar nebo krk

2. Vyberte typ kize a prejdéte na rezim zavedeni (Introducing). Pfistroj zaéne produkovat kladné
ionty. Diky efektu kladnych iontd mohou byt nyni vyzivné prvky zavedeny hluboce do kiize. To
pomaha bunkam absorbovat vodu a vyZivu, ihned vylepSi ob&h krve, urychli vyménu latek,
odstrani toxiny a oddali starnuti bunék kiize.

3. Pohybujte pomalu pfistrojem od stfedu az k okraji, od spodu navrch. Po pouziti jemné ocCistéte
obli¢ej horkym rucnikem.

®» Efekt bude lepsi, pokud po rezimu zavedeni bude nasledovat lifting

Krok 3: Lifting

1. Aplikujte liftingovy krém na tvar nebo krk

2. Vyberte typ klize a prejdéte na rezim lifting. Pristroj zacne produkovat mikro-proud a dlouhé
infracervené spektrum. To masiruje kUzi, stimuluje skvrny na tvari, smrstuje poéry, stahuje
bunky a liftuje pokozku a Skaru.

3. Pohybujte pomalu pfistrojem od stfedu az k okraji, od spodu navrch. Po pouZziti jemné oCistéte

» Efekt bude lepsi, pokud po rezimu zavedeni bude nasledovat lifting nebo lifting budete
provadét pfed spanim

Varovani pred pouzitim
1. Pred pouzitim sundejte z obli¢eje vSechny kovové Casti

2. Nesmi byt pouzivany na oci a o¢ni vicka
3. Osoby s citlivou kiizi by se pied pouzivanim méli radéji poradit se svym doktorem

Technické parametry

Adaptér Vstup: 230V AC/50Hz
Vystup: 4.5V DC/150mA

Doba nabijeni hlavni jednotky Pfiblizné 7-8 hodin

Nabijeci baterie pro hlavni jednotku 3.6V /500mA

Baterie pro pletovy inspektor 2025/1.5V

Dlouhé infracervené spektrum 630nm

Hlavni jednotka Max.85mA, Min.6.5mA

Odbér Pletovy 2.5mA

proudu inspektor

Délka napajeciho kabelu 1.8 m

Vaha 400g



| Otazky a odpovédi

Otazka: Jak casto doporucujete pouzivat tento pfistroj?

Odpoveéd’: Doporudujeme pouzivani kazdy den. Uvnitf téla se nemizZe vytvofit vitamin C a také
kvali hromadéni je kazdodenni pouzivani efektivni.

Otazka: Kde mizeme oéekavat efekt iontové stimulace?

Odpovéd’: Nejvice otekavany efekt je vybéleni kiize, zlepSeni akné, vyhlazeni mastné pokozky a
prevenci tvorbé vrasek

Otazka: Jak mizeme efektivngji pouzivat tento pfistroj?

Odpoved’: V kterémkoliv kroku, zakladnim pohybem pfi pouZiti je pohyb od stfedu ke krajim,
zespodu nahoru.

Otazka: Muze byt pouzivany néjaky make-up?

Odpoveéd’: Doporuéujeme ve vodé rozpustnou kosmetiku. Pokud budete vybirat néktera
kosmeticky produkt, vybirejte bezbarevné produkty, které neobsahuji parafin nebo parfém

Otazka: Muze byt soub&zné pouzivany s dalsimi nastroji pé&e o pokozku?
Odpoveéd’: Ano, ale vyhnéte se pouZivani v ten stejny den

Otazka: Musi byt aplikovany véechny 3 kroky?

Odpoveéd’: Viechny 3 kroky jsou vyborné. Nicméné, muZete si zvolit napfiklad krok 1 (iténi)
spole¢né s krokem 3 (lifting).

Pristroj byl schvalen pro pouziti v zemich EU a je proto opatfen
CE znackou CE.’

Zmény technickych parametrl, viastnosti, tiskové chyby vyhrazeny.
Zaruéni a pozaruéni opravy zabezpecuje dovozce:

Eva Chmelova,
Smetanovy Sady 1554,
431 11 Jirkov



